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IT - Cavo ECG e sistema di derivazioni KENDALL DL™ - a 10

ES - Q_u_w para ECG y sistema de latig:

NL — KENDALL DL™-ECG-kabel en elektr
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EN — KENDALL DL™ ECG Cable and Lead Wire System - 10-Lead - Single Patient Use

Do not use if package is opened or damaged. MR Unsafe - an item that is known to pose hazards in all MR environments.
Not made with natural rubber latex. Not made with DEHP. Medical Device.

FR - Systéme de cables ECG et fils conducteurs KENDALL DL™ - 10 fils - Utilisation sur un seul patient

Ne pas utiliser si I'emballage est ouvert ou endommagé. Incompatible avec la résonance magnétique (RM) : tout dispositif qui

présente des risques dans tous les envi derésonance étique. Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Non fabriqué avec du DEHP. Dispositif médical.

DE — KENDALL DL™ EKG-Kabel und Elektrodenleitungssystem - 10 Elektroden - Nur fiir den Gebrauch an einem Einzelpatienten

Nicht verwenden bei gedffneter oder beschadigter Verpackung. MRT-unsicher — Ein Artikel, von dem bekannt ist,
dass insatzin allen MRT-Umgebungen gefahrlichist. Nicht aus Naturlatex hergestellt. Nicht mit DEHP hergestellt.
Medizinisches Gera

Uso su singolo paziente
Non utilizzare il prodotto se la confezione ¢ aperta o danneggiata. Non comp: ggetto che presenta rischi notiin
tutti gli ambienti RM. Non contiene lattice di gomma naturale. Non contiene DEHP. Dispositivo medico.

os KENDALL DL™ - 10 derivaciones - Uso en un solo paciente

No utilice el producto si el envase esté abierto o daiado. No seguro en entornos de resonancia magnética: elemento que es

conocido por representar peligros en todos los entornos de resonancia magnética. No esta fabricado con latex de caucho natural.

No esté fabricado con DEHP. Producto sanitario.

SV — KENDALL DL™ EKG-kabel och avledningssystem - 10 elektroder - Anvandning av en enskild patient

Anvand inte enheten om forpackningen ar
alla MR-miljder. Ej tillverkad med naturgummilatex. Ej

pnad eller skadad. MR-osaker — en produkt som dr kénd for att utgora farori
erkad med DEHP. Medicinsk enhet.

« tien afleidil «Voor gebruik bij één patiént

Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. Niet geschikt voor MR — een product waarvan bekend is dat het een
ovormtin alle MR-omgevingen. Bevat geen natuurlijk rubberlatex. Bevat geen DEHP. Medisch hulpmiddel.

PT - Cabo e sistema de cabos de derivagao para ECG KENDALL DL™ - 10 terminais - Utilizagdo num tinico doente

Néo utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada. Nao seguro para RM — um item que é conhecido por representar risco
em todos os ambientes de RM. Nao fabricado com latex de borracha natural. Nao fabricado com DEHP. Dispositivo médico.

FI - KENDALL DL™ .m_a._sw_.m:._.m.mxm.‘o_:_:__m;mﬂm_:._.m «10-johtiminen - Saa kayttaa vain yhdelle potilaalle

iheuttavan
essaeiole

Eisaa kdyttaa, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut. Ei sovellu magnee
vaaroja kaikissa magneettikuvausymparistoissa. Valmistuksessa ei ole kaytetty |
kaytetty DEHP:td. Laakinnallinen laite.

@ Rx ® [ @ &

uvaukseen — tuotteen tiedet

Single Do not use if Consult MR Unsafe Not made
patient use package is opened instructions with natural
or damaged for use rubber latex

W S0'€) H Ol _ GX

AINO
Xy

asn jualed
3jbuis

® ¥

3sM juanyed a|buls « peai-oL

walsAg A1\ ped7 pue

°|qe) 503 ..7d 11V

dN3X

JEPUIH

YlesH|eulpie)

as( Jualied 3|buis

asn jualed
3jbuis

xy @

- pea-oL

walsAg A1\ ped7 pue
°2]qe) 533 ..74d TTVANIM

A€PUIH

Yl|esH|eulpie)

DA — KENDALL DL™ EKG-kabel- og -afledningssystem - 10-leder - Til brug pa en enkelt patient
Mé ikke anvendes, hvis emball erdbnet eller beskadiget. MR-usikker - et produkt, der kan udgere
Ikke fremstillet med naturgummilatex. Ikke fremstillet med DEHP. Medicinsk udstyr.

EL - Zvotnpa kahwdi ywyn¢ katkaAwdiov HKI KENDALL DL™ - 10 anaywywy - la xprion o€ évav povo aoBevr
Mnv xpnotpomoteite eGv n 6uokevacia éxet avolyei f éxet umoatei {npd. M aopahéc o€ payvnTiki Topoypagia — €va otolyeio
TIOU €ival yvwoTo 0Tt evéxel KivdOvoug oe Oha Ta mepIBaAovTa payvnTikig Topoypapiac. Aev KataokeudleTat He QUOIKG
ehaoTikd Narte€. Aev kataokevaletat pe DEHP. latpoteyvohoyikd mpoidv.

(S - Systém kabelu a svodového vodice EKG KENDALL DL™ - 10svodovy - Poutiti u jednoho pacienta
Nepouzivejte, pokud je baleni oteviené nebo poskozené. Nebezpecné v prostiedi MR — o polozce je znamo, Ze ve
vech prostredich MR predstavuje riziko. Neni vyrobeno s pouzitim pfirodniho latexu. Neni vyrobeno s pouzitim DEHP.
Idravotnicky prostedek.

HU — KENDALL DL™ EKG-kabel és elvezetésrendszer - 10 elvezetés - Egyetlen betegnél torténd hasznalatra
Tilos felhasznélni, ha a csomagolds nyitva van vagy megsériilt. MR-kornyezetben nem biztonsagos — olyan elem,
amely ismerten veszélyt jelent minden MR-kdrnyezetben. ElGdllitdsa természetes gumi (latex) felhaszndldsa nélkiil tortént.
Elgdllitasa DEHP felhasznalasa nélkiil tortént. Orvostechnikai eszkoz.

RU - Cucrema KI-ka6ensa n BbisoaHbIx nposoaos KENDALL DL™ - C 10 oTBefeHuamy « Micnonb3oBaHue y 0AHOT0 nauneHTa
He ucnonb3yiite uspenue, ecni ynakoBka BCKpbiTa i nospex aena. He cosmectumo ¢ MPT — ycTpoiicTso,

iialle MR-miljger.

KOTOpOe Npe/CTaBAAeT ONACHOCTb BO BCEX CPeAax AnA ny MPT. U3r 6e3 ny
HaTypanbHoro natekca. M3rotosneto e npumerenns 1370 (auatunrekcundranara). M3penue MeAUMHCKOTO HaHaueHHA.
PL - System przewodow i odprowadzen do EKG KENDALL DL™ - 10-odp! izeniowy - Do's ia ujednego pacjenta

Nie stosowac, jezeli opakowanie zostato otwarte lub uszkodzone. Niebezpieczny w $rodowisku RM — produkt stwarzajacy
zagrozenie we wszystkich Srodowiskach rezonansu magnetycznego. Nie zawiera naturalnego lateksu. Nie zawiera DEHP.
Wyréb medyczny.
TR — KENDALL DL™ EKG Kablosu ve Lead Teli Sistemi - 10 Lead - Tek Hastada Kullanim
Uriiniin ambalaji agilmigsa veya hasarliysa kullanmayin. MR Giivenli Degil - Tim MR ortamlarinda tehlikeli oldugu bilinen
bir tiriindiir. Dogal kauguk lateks ile iiretilmemistir. DEH i Ci
NO — KENDALL DL™ EKG-kabel og ledevaiersystem - 10-elektrode  Bruk pa én pasient
Bruk ikke enheten hvis emballasjen er apnet eller skadet. lkke MR-sikker — en enhet som er kjent for d utgjere en risiko i
alle MR-miljoer. Inneholder ikke natur ilateks. Inneholder ikke DEHP. Medisinsk utstyr.

MD

DEHP Medical Device

Not made
with DEHP

©2021 Cardinal Health. All Rights Reserved.

3651 Birchwood Drive Ireland Manufacturing Limited CARDINAL HEALTH, the Cardinal Health LOGO, KENDALL
Waukegan, IL 60085 USA Tullamore Business & Technology Park and KENDALL DL are trademarks of Cardinal Health and
2021-03 « cardinalhealth.com Tull , County Offaly may be registered in the US and/or in other countries.
Made in China « HP112271 R35H903, Ireland Patent cardinalhealth.com/patents
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KENDALL DL™ ECG Cable
and Lead Wire System

10-Lead - Single Patient Use
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UDl is printed on Generic Variable Label.
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